
Offset electrónico

Pasos para un C-650, C-640 y C-530

Acceder al menú de Programación pulsando la tecla “ENT”

Mantener el sensor desconectado durante todo el proceso

Si se quiere hacer el offset del Canal-2, acceder a la 
PROGRAMACION CANAL 2, para el Canal-3 la 
PROGRAMACION CANAL 3 y para el Canal-4 la 
PROGRAMACION CANAL 4

Calibra el punto bajo, llamado Offset. Este tipo de operación 
solamente se debe realizar con los sensores de Cloro 
CG-CL2 y CP-CL. Para realizar un Offset electrónico, 
desconectar el sensor del equipo y usar como referencia una 
concentración nula (0,00ppm)

Este valor 
corresponde 
a la señal del 
equipo antes 
del offset

>>PROGRAMACION<<
SENSORES ENTRADA

PROGRAMACION
CANAL 1 (Cl)

COMPENSAC OFFSET
CANAL 1 (Cl)

COMPENSACION
0.00 ppm

ESTABILIZ. 0.00
>>>>>>>>>>>>>>>>

LECTURA ESTABLE
PULSE CAL


